DOSSIER TECHNIQUE 



0SCILLATS7R , UW 



TYPE -OS 401 



GEFFROY = 

Society AnonytTie • Capital 3.750.000 F 

18, Avenue P.-Vaiilant-^ ■ ' ue;. 
TRAPPES (S-'&-0.) Eraiici; Y-# 

Adresse Telegraphique ; FE*1I-TRAPPK 
Teleph-: 993-08-00 (5 ligresy,. nV; 





'<^ 5 1 
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TYPE OS 101 A 70 a 50. MHz • 100 m\V 



TYPE OS 201 A 250 h 900 Mh 



TYPE OS 301 fl00a24^’ nz - 50 mW 



TYPE OS 40 1 2000 3 



GENERALI 



Lcs UscillntPiiM do ' ..ji m 

des sources a « liauu oem; i la trc- 

quence peut variet duni ie tr< ; iimitcs 

el donl la puissauoe de s 'lie atu niveau 

tres superieur ii colvii dcs g -tM,,— Icies. 

Leur dornuirte tTuppLiciilion est iie 
etendu. On peut eiter par exemple me« 

SUV lignea, etudes d'antennes, etude 

et do lous dispositifs utilises '■t. .. 

salion de. cenvertisseurs rrequence — 

reil etanl alors utilise comine oacillateu' .1 

assneie a un melangenr a cristal du po 

S 100 - . aiimciilalion des pouts de 



L'etalonnage de eos osoillaleurs c.st a lecture 
direcle et leur reglage cst aussi Cacile que 
d'un generalcur. En outre, ils pc’ 
modules soil en sinu.sni'dal ou en signaux c 
pour les types OS 101 A et OS 20i A. son 
iinpuisions, en signaux carres on en F.?rl. pour 
les types OS iiOl et OS 101. 



DESCRIPTION 



A) Osciilateiirs type OS lOl A I'.t O.S 201 A. 

Ces denx types d’appareiis sent enni;us de faijoii identique. 
I,n circuit oscillateiir rtroprement dil esl cqnipe d'un tube 
triode u disqiie scellc pnur le type OS 101 A et d'unc triode 
a pencil » pour le type OS 201 A. La sclf-induelunee el Ja 
onpneite vnrieiit simultanemeut. ce qui perniel de coimir 
line plage dr frequeiiees tri-s cte.ndue en mie acule gamine. 

Dispniitij de .write. 

L« disposilit de sortie sc compose d'tuie bouclc reliee 
cable coaxial nhoutUsant a In iiehe de sortie HF du pr 
uvunt. Le conplage ciitrc In I •. el le circuit oscilL 
rcglable duns uue' plnfic do 2o dB envicoii pur riutenne 
d'un petit iilleiiuatelir a piston nun etaloime. 

Alimentation • Modidulion. 

Lc.r. circuits d'lilimeiilnli as iiieorpoi 

osuillateurf de co type. ? .ntation Stahi, 

SCF 200, a die speciiilemcnt consuc pour cel tv 
dcHvrn cn outre des tensions cii .signiiux carres a 
pcrmcltant une modulation par a tout ou ricn > 
evite toule modulation d'- Irequcnco parasite (, 
la notice speciale de I'AIi ' lliscc, ty 

II est egalenient possible . les osei 

OS 101 A el OS 201 A po exterieure • •s’l',- 







Mddulntinii exlerieurc 

Mcidiilulion inlerieure 



Tt-'iisioiis d'uliineiitiilion 
iicwss.lires (fiuirnies par 
rAliinnntatifm Stahilisee 
t«pe SCF 2110) 

Tuiies utilises 



Dimennans hom tout 
Pniels 

Muteriel joint 



cn amfditiuie par source sinii- 
soulalc ou eii sigiiaux carres. 

par rA!iraei)talion type St.b' 
200 qiii fournit unc tension 
en sigiiaiix carres d'ampil- 
tilde reliable eiitre 0 et So 
volts environ. F de recur- 
rence ; rcgliible uutour de 
1,000 Hz. 

6.3 V • 1 A en ulternntif ou 
contiiiu. 

300 V ■ 50 m.A miixiuuim en 
continu, 

1 X 6 AQ S • 1 2 C 43 (pour 

OS 101 A) - 1 X 5875 (pour 
OS 201 A). 

200 ' 215 X 310 mm. 

5 kg environ. 

1 c.oTrlon do liiiison (pour Ali- 
nienlalion SCF 200) 

1 cable coaxial de sortie 

1 dossier tceliiiiqiic 



D) Oscillotours type OS 301 et OS 401. 

O.B deux types dviscillaleurs sont liguipes dr klystrons 
reflex avcc cavite exterieure. La varialioo de frequence e.st 
obtrimc. par deplaeeinent d'lin piston qtii fait varier les 
dimensions a elecltiqiies » dc la cavite. 

La lensiciii rellcrtour cst ajustec automali<^uement avec la 
(requenrr!, aucun reglugc compleincntaire nest done neces- 
s.aire. I.c cadran dcs .apparciLs cst elalonne dircolemenl ou 
MHz ou kMHz. 

Dispositij lie xortie. 

Le niveau de la puissance dc sortie est regie a I'aide d'un 
attenuatcur a piston non etalonne. L'aHaiblisseiueni possible 
{lar rapport an niveau maximum est dc Fordre de 10 dB. 

.dlimenfnlion. - Modulation. 

Les circuits d'alimcntation ne sont pas mcorporCjS aux 
oscillateurs de ce type. Mais I’Alimentation Stabiliser, type 
Sl.F 200, est egaleuient prevue pour cette utilisatitui. Elie 
comporte nolainment une modulation cn signaux carres a 
1.000 Hz permrttant uiir. tnodulalion d'aroplilude du klystron 
pav a lout ou rien n (par blneage dr la grille de commande 
iln klystron), ainsi qu’une modulation rn « dents de scie » 
a l.UOO Hz. 

II est possible egalrment de moduler exterieiiremenl les 
osoillateur.s type OS 301 et OS 401 soil en impulsions, soil 
eii signaux cartes, soil en frequence (par cotiplnge eapaeitif 
avec Ic reflccteur). 



2") Osciltateurs type OS 301 
Plage de [ceqiienres coiiverte : 
en line sculo gamme 

Precision d’elalonnuge : 

Puissance de sortie siir une : 
charge de 50 oliins 



Fiehe de sortie ulilisee : 

Keglage dr. la puissance de : 

sortie 

Piage de variation : 

Modulation d'amplitiidc : 

a) interieiire 

b) exterieiire : 



Modul.ation de ftcquetiec : 
ii) inlerieure 

b) exterieiire 



Tcu.sinns iralimnilnlion 
Tieee.ssiiires (fournies pur 
r.Mimeniiition Stabiliscc 
type SCF 200) 

Tubes utilises 



Oimensionn hors tout 
PoUls net 
Materiel joint 



et OS 401. 

0,8 kMITz a 2.4 kMlf?. pour Ic 
type OS 301 

2 klMHz ii 1.3 kMHz pour Ic 
type OS 401 

^ ± 1 Vn. Cadran elalonne 
directenienl en kMHz. 

10 a .50 mW environ dans la 
gamine 0,8 a 1.1 kMHz 
50 a 100 inW environ dans la 
gamine 1,1 a 2.4 kMHz 
pour le type OS 301 
50 mW environ dans la gamine 
2 kMHz a 4.3 kMHz pour 
le type OS 401 

type i< N » femelle. 
p.ir attenuateur a piston non 
etalonne commande' depuis 
le panneau avajit. 

40 dB environ par rapport a la 
puissance maximum, 
eo SLgnaux carres is.sus dc P.-Mi- 
mentation Stabiliscc type 
SCF 200; F. de reoiirrence 
ajuslable auteur de 1.000 Hz. 
en impulsions Je polurite posi- 
tive oil negative, de diuee : 
0.5 p,s jiistpi'aux signaux 
carres. 

en dent-s do seie a 1.000 Hr 
delivnies par I'Alimenlnlioii 
.Stiibilisee. typo SCF 200, 
par onuplage oapacilif aver le 
redeclnur du klystron. Ex- 
cursion regluble ile 0 a ± 
2, .5 Mllz environ, Amplitude 
maximum 30 V crctc a 
Crete. 

6,3 V . 1,3 A (altcrnntif ou 
continu) 

32.5 V - 20 mA cn continu. 

1 X 6 C 4 - 1 X 12 AT 7 - 
1 kly.stron 58.36 (pour OS 401) 
1 klystron 5837 (pour OS 301) 
."00 X 310 X 280 ntm. 

15 kg environ. 

1 cordon de Unison (pour -Ali- 
mentation SCF 200) 

1 cable coaxial de sortie 
1 do.ssier tecliniqiic 




I CARACTERISTIQUES 



i°) Osdllatenrs type O.S 101 
Plage, de frequences couvrrto 
en unc seuk giimme 

Precision il'etnlonnagc 

Puissuiiee de sortie 

Ficho de sortie utiiisee 
Reglage do la puissunod de 
it:. ^ sortie 

) 

Plage de variation 



zf «t OS 201 zl, 

70 a 500 MHz pour le type 
OS 101 A 

2,50 a OOO MHz pour le type 
OS 201 A 

^ ± 1 %. Cadran etalonne 
direotemenl en MHz. 

^ 100 mlV sue une ehurge de 
so ohms. 

type 0 N » fcmolle. 

par attenuateur a piston non 
elalonne commande depuis 
le panneau avatit. 

: 25 dB environ par rapport a la 
puissance maximum. 
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OSCniiA'ISiBS U H IT 
Types CB 501 8t OS 401 



CHApnSE I • 
INTRODUCTION 



I 



- Description Gen^rale - 

Les oscimtcursUEF OS 301 et 05 401 sont dea sources de 
UIJF dont la frequence est reglable de 800 a 2400 IIHz pour le ype 
de 2000 a 4300 MHz pour le type C6 401 . 

Les circuits d'alijaentation ne sont pas incorpords. ^ScillSeur 
chauffape et les hautes tensions uecessaires au fonctio^nent do 1 oscillateur 
sent fournies par 1* alimentation stabilisee type SCF 200 qui d^liyre en i- 
les signaiuc ndeessaires ^ une modulation int^rieure 
oarrds de frequence 1000 Hz environ) et en frequence (dents de soie). 

Par ailleurs, I'oocillatour peut dtre module e^tirieurement ^ si- 
gnaux carres, en impulsions positives et negatives, ou en frequence 



1,2 - n^fflACTERISTigUSS - 
- anmmft frequence, : 



OS 301 : 800 h 2400 UKz 
OS 401 j 2000 a 4300 ISz 



- hi fin ■ d ' dtalonnagie : 



- Pniaaance de sortie : 



+ 1 - Le cadran est directement etalonni 

en Icilomegahertz. 



( OS 301 



OS 401 



10 Ji. 50 mU environ dans la gamme 
800 - 1100 MHz. 

50 k 100 mU dans la gamme 

1100 - 2400 ilHz 

50 mW environ minimum sur une impe- 
• dance de 50 R dens la gamme 2000 - 
4300 HSz. 



- Modulations .possibles. ; 

a) - Modvaation d'amnlitude - 
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1 ) - int&leura a lUude dea aignaux aarres provenmt^de 1 ’ alimentation 
SC2 200 - 5 ‘v-jq.uence de repetition : rvoglfitlo autoi-i d.. 

2) _ E:rterieuxe en impulsions - L'impuision e.x4rieuro aura les oarac- 
teristiquas auivmtoc (a titrc indicatif) . 

~ • 2*^ '/olts crSte. 

- Polai -ite : Positive ou negative 

. LargauT : Pq 0,5/us aux signaux 

- 'Pnrnpa do montea : Infariour a yuc 

- Pen-Qs de descente. jinf'iriour a lyus 

- Freauance de repotitipn : 40 4000 Hs. 

',3) - .-lodulati on de fr6cugnc_e_iF l-il - 

l) Interieura on donts de sole a 1000 Ez, 

■2) Sxt&ieune pen eonplnge capnoitif awe le f 
de ineqnenoo esfreglable (iaiplitude li.) 

do la tension nodnlante : JO tolis ordte a er.te. 

- Alimentation - ^ . 

Tensions de chaiiirTaijiD J 

6,3 volts - 1,5 .A., (altomatif) 

325 volts continus 30 mA 

625 volts continue 20 mA 

,, , 

THTirr^ntatlon atalilia^e SOP 200 a etd i^tudiee sp^cialement po^ 

Ponenin iS/SsS^Stees 

“iUa‘T^oe^L' ^don^^fo" ’sS la face anwt do I'allmentatlon, 
“n rSl^pidw Vei offa? (po- la description toclnrpno voir 

notice epdeiale du SOP 200). 

- Diaiensions : 483 x 266 x 230 mn 

- Poids : 15 ks environ. 
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OS 301 - OS 401 



./. 



OSCII.LATEUR U.H.R 

800- 2400 MHz TYPE OS 301 
OU 

2000-4300 MHz TYPE OS 401 
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VUE GENERALE 



OS301 - 05 401 m 




[ 
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CHAPITPI; II 

iUcui: M service: - dtilis^iTIOh 






11^1 _ LOC'i'JjISAglOIT DSS DIPFSiairrES COIil-lMDSS DU ?:MAU AV4!?_ - 

. La figiurc 11,1 rcprescnte I’apparoil vu de face, avoc toutos les 
comEandes 3ux le pcimcau avant : 

1) - Fiche Ji\E(SR six brochcs pour I'iiLIiSaTATIOIJ de 1 ’ oscillateur a partir 

do 1 ' aliiientation SCF 200. 

2) - Cadran do frequence et alidade. 

5) Manivclle de regl.'i0o FEQiiQUSIICiS, 

4) - Bouton de coranaiide du COUPLilGS : rlglagc do la puissance de sortie. 

5) _ Voy^ant luninoux du cadran de frecj.uences. 

6) - Coiianutateur de IIODUL/ITION, 

7) - Ficho EliTfRiE HOD. liliLT. (Entrde liodulatior. Exterieuro). 

8) - Reglage .aiPLITUDE FM (.kiplitude do la aodulation de Prdquonco). 

. 9) - Fichc do SORTIE H5’. 

IIj2 - FONCTIOH ET USAGE BES COiJIAl^ES DU PAlfflEAU AVilllT - 

La fonction et 1 ’usage des ccemandoa du panneau avant sont les sui- 

vants : 

a) - IlnTvivollo do reglago de liR£O.IjENCE (3) - 

Cotte iianivello est utilisee poior regler 1 ' oscillateur sur la fre- 
quence desiree, indiqueo par la graduation du cadran de frequence so trouvant 
sous I’alidade (2). 

Le 'bouton mcni'vsllc porto un cadran Vomior circulaire gradue line- 
airoment de 0 ^ 100, pbrmettant Ic rdglogo dc I’apparcil sur une frequence 
correspondant a un poiiit deterain6 du cadreii. 

b) - R^faaac GOUPLiiGB (4) - 

Ce reglage, on f.'-isant varier lo coupla^. d’une bouclc introduite 
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dons lo cavite do l‘o 3 cillato^^, Fernet d'ebtonir la poisssnee UEP ddsirdo a la 
ficbo 301TIB KF (S)« 

c) - r.niT- nuta-bGur nODW^TIOCT (6) - 

Cg connutatcui- sc'lGctiomio lo type _ fie nodulatior. iiupos6 ^ I'oscilla- 
tGur. Les fiifferentos positions sont Ics suiventes : 

ll - HI - Dans cette position, uns tonsion exteriem'O, sinu- 

eoidalo oa caAontFTscio, appliauoo i la flohc 

la modulation on frequence do 1-onde HF disponxolc a la 

La modulation o' effective par variation do la pension au refUctem. 

2) - FII IHT. - Dans cotto position, I'ondo EF disponiblo a la ii-_ 
snP^TE TIHP ■fqTo’st aodulsG Bn frdquenco dos oignaux on dents de scio 
f 000 dri.,adB.nla'.:io.i 000, a aonditxon^ not - 1. cornu- 

tatouT do modulation fie co doniier apparcil (au centre du p^eau 
position /V\tht. L'oxcursion de frequence peut §trc comend^e p^ iQ 
AJIPLITBES ilOD. (,'x.plltudo do Uodulctiou) oitud 3ur lo 
avout du SOP 200; ute.oino, il oot pluB oooriodo do PO'J-^cr co 
uun et de oomuudor I'oxoursion de frequouco par le douton (8) alUMiuuL 

I'ocoillateiur. 

Lafrequenco des .signaux .on dents de scie pout Stre ^ 

autour de 1000 k a I'aido du r^glage FR'SQbiSICE uOD. 

de modulation) situ^ sur Ic c6te droit fiu peumeau avon. do 1 alimentation type, 
SCF 200. 

5) - NIILLF - Dans cetto position, aucuno mod.i^ation n'est appliques 
^ i-oscillateur cr^disposo done, a la borne SODOIIE HF (9) d’uno ondo haute 
frequence pure. 

4) - ilTddtT HF - Dans cetto position, le klystron oscillatour est 
bloque ot aucim signal n*cat disponiblo a la sortie. 

5) - - Dans cetto position, 1 ' oscillatour est mod^e en 

si?naux carres a 1000 Kz nar lo modulr.tcur incorpore a 1 ■ alimentation SCF 200 
a condition de mottro le cormiutatour do modulation do cot 

tion -Tk INT. La frequence et I'cnplitudo dos signa.ux do modulation peu^nt 
atre ajustees a I'aido dos nSmos boutons do reglago quo coux cites dans li- 
paragraphe 2) FJi INT., ci-dessus. _ 

C^) - EXT. + - Dons cette position, 1 ’ oscillateur P«y^'t_Stre nodule 
par des inpulsions positives (ou dos sieno.U3: corr^s) appliquecs a la .iche 
EIWREE HOD. EJIC. (6). 

7l - EXT. Dans cetto position, 1 ' oscillateur peut^otre module 

per des impulsions negatives (ou des signaux carres) appllqudes a la ficho 
EHTHEE nOD. SXT. (6) 
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d) - -kiTDlitudc MI - (S) - 

Ge reglagc agit sur I'GZCursioa cn frequence dc I'onde HT lorsquo 
cellc-ci cst aodra^G oa frequaacc. 



11^3 _ PfST>aLi\TIQH - 

a) - Ins r-allation de l^U montation stabilisec 3CT_202 - 
(voir notice 3CF 200^ pi’ragraplioo 11,4) 

- Rolicr par Ic cr.valior In borne repereo ;jX- a la bom© "0" et 
verifier quo la tension ontro los bomos "0" ot "- 500 ” cst - 525 volts. 

(voir p-ragraviiQ 11,6,2 do la notice citec prectoMont). 

. b) - Itclior, per ic cordon terr-ine par deux prises ni^tibroches 
(type JAEGER) foumi ewe 1* cccill.'.tcur, colui-ci a I'nlmc-ntation oCF 200. 

11,4 - I-HOS SOUS TEIiSICil - 

. Sur 1 ' alimentation SCP 200, placer 1 ' intorrupteur ^OTEUR (2) sw 
la position iLiRCfiG. Lc voyant luninoux situe au dessus do 1 alidado dc 1 os- 
cillateur doit alors 3 ‘ecl:dror, indiquont quo 

loraciat. npres une minute environ, placer I'interruptc^ lUUE TEI.wIOn cc 
I'-lixiortation our ILiRCHS., L'npparsil eat aloro prSt a 3tro utilise. 



11,5 - UTILISATION - 

Le processus operatoirc pour obtenir un signal deterr.iine pent Stre 
divise en trois parties bicn distinctos i 
- P.eglago do la frequence. 



- Rdglagc de la modulation, 

- Reglagc du couplagc (amplitude du signal do sortie). 



11,6 - REGLIGE PS LA FREO.UEIICE - 



iiBoner lo cadraii a la frequence desir^e, h I'aide 
do comandc (5). La lecture dc la frequence s’offectue sans 
laxe a I'aide du double trait inscrit sur I'clidado. 



du bouton raanivelle 
orreur de pnral- 



II^Y - REGLAGE BE MODUL-^glOH — • 

Selectioimcr le type de nodulation desire scion les indications 
. suivantes : 

11,7,1 - Modulation de frcQuence e xterio^jre - 

el) - Placer lc contacteur KODULATION (6) s-or la position M EXT, 



■» ' > 
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b) - Ralier la sourco de modtar.tion orfceric-or^ a la fiche 

mo. e:-ct. (7). 

- Tov^or 10 louion do roglaoo illPlITimE K odt^r 

I'oxcoo-oion do frdquonoo dtodo (lo sons oroioo mi o3t colon. ^- 3 ui 

d'unfc v-iontru). 

voir obtonir ano. excursion de iraqa^nCw co ^ 
couvertu par I'oscillr.to’jr. 

11 ^ 7^2 - nodul.ition da fr(k |uoimo inMrj-ilJ£2. " 

0 .) - Placer lo coniactour I-iODO-i.J’IOH (6) Gur la poeition FII m. 

b) - Placer sur 1 ■ ali-xntbtion SCF 200 Ic contecteur do codulction 
sur ■ BIT . . 

.) - Tournor Sio'd'^no 

i'la’LrruiE sb (sK 

Lb remorqtio c) du pcragraptio precedent rosto valo-blo. 

a) - to pemt modilior Id^eroncnt 7o7cSof »CE 

autonr de 1000 Hs en tommant, sur I'alinentn.ion oCu 200, 1c oouron 

HOD. 

II, 7, 3 -* Hodalation interioure on Gignaux c arres - 

a) - Placer lo contactour liOLULlYI:IOI^ (6) Sur la position -TL . 

b) - Plaoor sur 1 ' alimentation 3CP 200 Ic contacteur do modulation 
sur la position -di- BIT. 

c) - Toumor^ sur 1 > alimentation SCP 200, le bouton AHPUTTTbH HOD. 
au naximun (a fond vers la droitc). 

d) - On pout nodifior- lejj^enent la frequence do recun’once 

autoux de 1000 Sz on touxncnt, sur l-minentation-SOP 200, lo bouton MULHCL 

HOD. 

II 7,4 - Hodulation exterieure on iaTJUlsion_s_ 

a) - Placor lo contacteur iilOULATI® (6> 'sur la position SCT -t si 



.A. 
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Ics inpulsions de la source do nodulatio*^ sent positives ot ills' - si les 
inpulsions do la source do nodulation sout negatives. 

b) - Relior la source clc nodulatiox’, osteriouxe i la liclie II'/TRBE 
ilOD. KIT. (7). 



Note : Rappolons q^io les Lupulsions doivent 
suivantes (a titro indientif) s 



avoir los ccracteristiq.\ies 



- / ii.rolitudc : 50 volts erSto 

“ Lo-rgour : 0,5/us aui; signaus carrds 

- Fr(^quonco : 40 a 4000 Hz 

- Teaps do uontdc : inf drieur Si 1 ^us 

- Toi:.-os do dosconto ; inf driour k 1 yus . 

Oa notera cependant que le transit de l‘inpulsion extdrleure 
appliqude ai klystron de l*oscillateur nodifie quelqus peu les oarao 
tdristiques de oellesi<ii. L'utilisateur devra done contrfiler sur un 
oscilloscope la valour reelle do la largeur de 1‘inpulaLon prdsen-te 
sur la fiche de sortie# 
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SiiPITRE III 



PRETCIPB 



BT FOlICTIOmiSI'iSllT 



2E L'AfPiTEII 



III,1 - DESCRIPTIOK G^BliiZLALB - : 

L'oecillatcur UHP type OS 501 ou OS 401 ae conposa osson-tisllcmont 
des elements 3\tivant3 : 



III 1 1 - Lo D- odulatou-T dont lo r3lc ust d'anplifior lou sigiicu:c do laodula- 
tion intorTLOs, e’eat-a-diro pi'ovtjiianl: do 1'a.LiuoirL-ation SOF 200, ex.ornos 
pour iGo appliquor, soua 'Jiio for;.ic convc.icblo, a I'ulootrods do comando du 
klystron. 



III,1 ,2 - L'oscillatcur huutu frocuonce- dquipe d'''un klystron roflox. 

IIIj2 - OFJCILLATEUH UHF - 

L'oscillateur utilioo un kijrstron roflox aosocid 'a unc cavite ^exts- 
riouro. Le klystron roflox ost -on tubo oocillatcur dootind aux hypcrfrequonccs. 
Contrairsnent aux tubes classiquos ou le faisooau dloctrcaiiquo ost aodulo eii 
intenaitd per la tension H.F., loo klystrons roflox utilioent la nodul^rbion do 
Vitesse de-s electrons emis, avoc uno intonsite constontc, par la cathode; ceci 
periaet de rdduiro lo tonps do transit ot, par consequent, d'ausniontor la fre- 
quence do travail de cos tubes. 



111,2,1 - Principe du klystron Roflojc - 

Lc schaoa do principo d'un klystron reflex cst reprdsente stir la figu- 
re III, 2. 

Lcs dloctrons emis par la cathodo sont nccdleres dnns I’espaco K-G1 
par la tension do cavitd. Ils traversent ensuite I'ospaco G1 -G2 soumis au 
champ d’une cavitd rssonanto. 



Supposens qu'5.1 oxistc dans cot ospacc un chomp BF ; les electrons 
du faiscoau vont Stro modules cn vitesse. Suivent lo signo du chaiip HF, a ^ ^ 
I'instant ou I'eloctron travorcora I'espaco G1-G2,.il sera retards ou accelere. 
Les electrons o.rrivont ensxeLte dans I'ospacc cavitu-reflecte'or : lo rofloctoor 
porte a imo tension negative fait robreussor chenin aux electrons; plus 1' elec- 
tron a uno vitesse importanto a la sortie do G2, plo’.s il so rapprochorc do R 
et plus le temps compris entre le a.epart de G2 ct son retour sur G2 sera plus 
long. Lee electrons arrivoront groupea par "paquots" sur G2. 
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Pcitr q_u’il y ait ontrcticn dos oscillatiocs, il faut qua Ics dlcctroiis 
groupcs pc.r paqucts crocnt dons I’cspacc G1-G2 im chanp liP idcntiquc a coliii 
dont uous avona suppose 1' existence prccedoriiont : loe oscillations prondront 
alors naJ-ssance. sur unc frequerteo voisinc- do collo do la ca'/ite, 

111.2.2 - Condition d'entrotion dos oscillations - 

Pour GUO le klystron osciilc, il faut quo los paquots d'eloct^ci^3 
passent lorsquo lo chonp ost rotardatcur ot na:d.niun. L- tonps du transit dans 
I'espace do reflexion doit done 3tro (n + 5A) T ou "n" cat un ontior et T la 
periode ds 1 ' oscilLateur KP. 

) Ce tonne do transit dopcxid do la vitosso avoc laquollo los electrons 

arrivent sur G1 , c'cct-^-dire de la tension To do cavite. Il depend aussi de 
la tension du rdfloctcur oui ronvoio plus ou noins rapidonojxt los paquets 
d'diectrons. 

La figure III, 5 reprdaento los donainos d'oscillation d'un klystron 
reflex on fonction do '/R ot 1Tb. On constate quo pour uno tension de cavitti 
doroide il oxistc diffurontos va.lcurs de W pour losquollos le klystron oscillCi 
Co sont los difforents "nodes" du klystron qui correspondent a differontos 
valours do "n", 

111.2.3 - Frccuenco d'oseillation du klystron - 

Pour fairs varicr la froquonce d'un Iclystron roflcx, il faut ncdifier 
la valour do la frdquence propro do la cevitd. (Ce qui ost rdalisd dans los os- 
cillateurs OS 301 ot 401 par lo deplaccnent du court-circuit qui nodifio 
la longueur utilo do la cavitd coasn.alo. Celle-ci f<mctionne en 3 XA pour 
I'OS 401 et on X A povr VOS 501). 

) Mais pour une longueur do cavitd donndo (ot pour unu tension de cavi- 

te. fixe), on constate que la puissance do sortie lii' et la frdquence du klystron 
variant avec la tensiai du rdfloctour, come il eat indique sur los courtos de 
la figure III, 4. 

On. y voit les variations de la puissance et do la frequence poixr les 
trois preniers nodes .du klystron. 

Par ailloxirs, on ronarque quo pour foirc varicr la frequence, on peut 
' agir sur la tension du rdfloctoxir, liais co reglago a I’incoiavenient do nodi- 
fier la puissEnce de sortie de I'oscillatcur; co rdglage de la frequonce par 
la tension du rdflectour s'appelio "I'accord dlcctronique". 

111.2.4 - Modulation dos klystrons - 

Les courbes de la figure III, 4 nontrent quo l‘on peut, en agissant svx 
la tension reflocteur, realisor des nodulations d’aaplitude ou de frequence. 
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Par czonplG, on, cnpli-bj.de-, pcx tout ou ricr. (sigrnux corres) il 
suff'it d'anener brusqueaont ic tension rsfloctour a la vclcur optia-oa d un 
node danne (figure III, 5). 

Lo klystron, n'oscillora quo pendent In durec du pdLior, ct I'-, tension^ 
EF rdsultanxo sera "decov.pt-e" au rythne do la aoaulaticn. Toutofeis, ce proccae 
prdsentc quolquos inconvenic-nts ot,- -sur les pscillstsui:^, on praferc utilisor 
desklystrons qui ont uno grille do conrjondo accessible situooentrc la ca.no 
de et G1 ; pour lec nodulcr on signals carrds .et on inpulsions, il suilit do 
"■blocucr" lo i'aisccau oloctroniquo on polariscn.t icrtcnent. la grille do coman- 
de et de le debloquer on onvoyant la sodulation vpositi-ve} sur Iq grille 1 , 31 - 
gnaux cojrres ou inpulsions) . C'ost ce proedde qui ost utilise sur los osci.lL.i- 
tcurs .OS 501 ot OS 401 . . 



Pour obtonir wr.Q nodulation do- frdquonco, par contro, il ost tres 
connodo d'enveyor sur Ic rdfloctcur unc- tension altomativo ( s^usoidale_ou on 
dents do scic). La frequence varic au rythne do Ir. modulation (figure 
Toutofois, on no pout attoindre uno oxcursion ddpnaseiit qi^lquos iIHs, car In 
puissance do sortie veriornit sui-ven.t les co.urbos de la figure III,4n« 



Sn onvoyant ndiio mio tension de nodulatioa trop forte, on "sortirait" 
de la plage d'accord electroniquo, autronont dit, du "uodo”. La puissance de 
sortie aurait alors I’alluro d*un "lobe" corJT)let do la figCiTo III, 4s''.). 

111,2,5 -• Circuita HF associ^s au klystron - 



a) - Cgyite - La cavitd associec au klystron ost r4cli3^c sous la 
fomc d'une ligno cdiucialo accordablo pm -an piston de court-circuit. La ten- 
sion reflsctem, Ic court-circjit 6t le cadran de frequences soiit couplds ne- 
caniquement. La frequence do I'app-oreil cat ainsi nonocomni.vndee ct se lit 
dirocteniont our lo cadran. 



La frequence do resonance d'uno co.-vLte coaxiale cyliMrique dent uno 
extremite est court-circuitce ost ddtemindo par la longueur clc-ctriquo de la 
cavii-4 dans uno direction paralielc au conductour' contrai. Los autros dimen- 
sions ont peu d’influonco sur la frequonco. Unc tollo co.-vite on A /4 necos- 
siterait de faiblos dimensions pour la cavitc, cc qui entrninerait des difj.i- 
cultda necaniques pour un oacillatevirfonctionnant a dos frequences relatiTO- 
ment grandes, come e'est le cas pour I'OS 40.1, hour cos raisons, la cavii-e 
de I'OS 501 fonctionno en X/4 ot cello do I'as 401 fmctionno on 3 A/4. 



_ Dlspositif do reglago de la puissance do sortie. - Pour contrSler 
la puissance de I'cscillateur, 1-a bouclo d’un attonuateur .a piston ost couplde 
a la cavitd. Cotte boucie est relide a la fichc "SORIIB HP" du paimeau avant, 
par 1 ' intormedioire d'une- ligno coaxialo. Lo rdglr.ge do puissance (bouton 
COUPLjiGE) est effectue en couplant plus ou noins la boucie a la cavitc'. 

Rotaarque importar-te Ua couplago trop serre pout amenor la deformai-ion de 1<- 
modul.ation ou, nfirio, le docrochage do I’oscillatour. 
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III, 5 - nCDULAEiim - 

Ls schuiicv dcs circ’-dts dc u-odulction fi.^uro sxir lo schena general 
annexe h. la prlsontc notice , 

Lour fonction ost d'enplifier Igs sigianux do iiodulation et do Iog 
appliquer a 1 ' oscillatour IIP pour o'otenir le genre do nodulc.tion doaire. 

111.3.1 - Ponctionnepont - 

Le modulatour cst constitue par los tubes VI ot V2 aontos en exiplifi- 
catrices do tensions. La pla^uo du tube V2 ost rcliuo directonont a la grille 
^ de coo;:andc du Iclystron dont la tension dc polcrisation cst fixoo par lo lucn- 

0 tags potentionotrique E14, R16, R17, R18 at R26, 

Lorsque lo tube "'J2 no ddbitc .pas (positions 1,2,3 du contacteur S) 
le potentibl de la grille par rapport a- la cathode oat do + 10 volts et lo 
klystron delivre la puiasnnee optir.!un. 

Lorsque Ic tube V2 ddbito (positions 4, 5, 6, 7 de S). Ic potentiol do la 
grille cst tel quo lo klystron n’oscille pas. 

Le tube VI travaillo come ariplificatour inverseur do phase, Nomale- 
ment polarise au cut-off, lo tube no conduit quo pour dp fortes inpulsions po- 
sitives et envoie sur la grille du tube V2 des inpulsions ndgativos qui lo 
bloquent, elevant aiiisi la grille de oomando du klystron a + 10 volts (par 
rapport a la cathode), tension correspondent h I’oscillation optinuii. 

Lorsque des inpulsions cxterieurcs negatives sent injectios h la 
bom© SHIIREE MOD. EXT., dies aont cppliquccs diroctonent a la grille de V2 
an plaqant le contacteur S1 sur la position 7 (ilXT. -). 

111.3.2 - Modulation dc- freouonce - 

La uodulation' do 'frdqucnce s'offoctuc par variation do la tension dn 
reflocteur, 

Sur los positions 1 'ot 2 (PII EXT.), los tensions de aodulation injoc- 
tees a I'BimiEE MOD. EXT. (position l), on provenant du'SCP 200 (position 2) 
sont appliqudes, par 1 ’ interaediaire du condonsatetir C1 ot du potentionetro 
R25, au reflecteur. 

AlTnentation - L'aliricntation on haute tension stabiiiseo et en tension do 
chauffage ost assuree par I’appareil SCP 200. 
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CHAPIKIS Tf 
n A I IT ? 3 N A NOS 



Dans ce oliapitre, sont donnc-es les instructions relatives a I'entre- 
tien. et au deparjiag© eventuel de I'appsreii. On y trouvcra les paragraphes 
suivants : 

IV, 1 - Com;nent sortir I'appareil du coffret. 

IV, 2 - Generalites - Appareils de Desure necessaires. 

IV, 3 - Heglages necessaires en cas de ciian^jenent de tube. 

IV, 4 - Localisation des pannes. 

IV, 5 - Depannage de I'ensemble DHP. 

IV, 6 - Remplacemant du klystron. , 

IV, 7 - Rdglages necessaires apres le remplacenent d*un klystron. 

IV, 1 - CQI5IETT SORTIR L'/JPARSIL DU COPFRET - 

II est cot’jaode, pour retirer I'appareil du coffret, de poser ce der- 
nier sur sa face arriere. 

- Devisser les 10 vis six pans se trouvant sur le pourtour du poimeau 
avant. 



- Soulever le panneau avant par ses poignees. 

IV, 2 - GSM5ALIISS - DiS IIDSURD MPiQESSiilRES - 

Lorsque le fonctionnementdi l'ooci3J_itGur devient defectueux, il est 
bon, avaiit d'dtudier en detail les circuits, de proc^er a im exaiaen general 
de i'appareil. 

Verifier qu'aucun element ne presente des traces de dommages (resis- 
tances carbonisees par example), auc\me piece mecanique desserree etc... 

Par ailleurs, on peut verifier qus toiis les filaments .des tubes s'al- 
lument : ce siii'vple "test" pe\it persettre, en localisant le tube defaillant, de 
reraedier rapidement a la panne, procurant ainsi un gain de temps non negligea- 
ble. 
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L ' eaplaceHen'c des principanx: sj.&i8nt3(i;l'oscill3tour (tubes ^ acces 
a-ux diiferer.ts’reglagea, etc...) est indigue sur les figures aimexees au pre- 
sent chapitre. 

D' autre part pour assurer un depannage eventuel de l|appareil, il 
est indispensable de sc auiiir d’un voltaetre a laapes po-or tensions continues 
(Se de I'ordre ds 100 Iioj'et d’un oscilloscope. 

Pour verifier la puissance de sortie dc I'cscillatour, un ^vattmetre 
hyperfrequences avec unc raenture a large bande (tel quo 

frequences FnRISOL type NA 101 et la aonturo coaxiale typo 3 401 J est indis- 
ponsablo. 

IV-3 - REGLAGSS irdCaSSAIHES EI^ 0A3 Bii CHMGEiiiji-7L DE TUSSS. - 

Lorsqde le fonctioimeiac-nt d'un etago parait douteux, roraplacer Is 
tube qui I’equipc- par un tube neuf. Si aucun chongeacnx n’npparait d^s le 
fonctionneaent de I'appareil, remetti-e en place lo tube d’origine, il est 
peu probable, en offet, que co dernier soit en cause. 



Tube , 


Type 


. Ponction 


Reglage necessaire en cas de 
roEiplacement 


V1- 


604 


ibaplificatcpr - Inverscur 
de pliasc 


Aucun 


V2 


12AT7 


liodulatour 


Voir paragraphe IV, 5 


V3 


5857 OU 
5336. , 


• Klystron oscillatour • 


Voir paragraph© IV, 7 



IV, 4 - LQOALIS^IOH DES PA^TluilS - 

Los paimesd^ I'cscillatour type OS 501 ou OS 401, susceptibles de se 
produire sent prosque toujours dfles a des tubes aefectueux, ou provoqu^es par 
ies tubes ddfectueux. Si I’oscillatcur ost utilise nomalement, il est assez 
peu probable qu'une paruie soit dtie a un transfomateur, une resistance ou un 

condensateur . 

En cas dc pornic, il conviont, tout d’abord, de localiser I'etage 
defectueux. Le moyen le .plus efficace, apres I'essEOn g&ieral de I'appareil 
recomraande au paragraphe IV, 2 est la mesure des tensions.:. 



■ a) - Tensions d' alimentation provenant dc 1 ' alimontation stabilises 



SCF 200 : 



- Tensions cie chauiiage : 6,3 volts altematiis. 

- Hautes tensions : - 325 volts' et - 625 volts t^ontinus. 

- Tensions residuellcs de ronflcraent de hautes tensions. 






-03 5 or - Off-, it_ 



OCTOBSE 1957 




- 14 - 



Si ces differentea tensions presentent des .^Bleurs snormalss, pour 
le de-oarmage, voir notice du SCF 200. 

b) - Tension sur les differentes Electrodes des tubes (voir sche- 
ma joint). 

IV 5 - TSPAilNAGE DE L'MSEI'-IBhE UHF - 

SI toutes les tensions sont oorreotes et si aacune puissance touts 

frequence n'est Mlime t la borne SORTIE HF (mesuxer ® 
hypOTfr^quence par enemple), 11 est necessaire de passer a 1 examen 

I'etage oscillateur UHP. 

Verifier la polarisation de la grille de commande du iclystron 
rappolt /la -cathode en mettant le contacteur de modulation sur p 
tion KULLE. Elle doit Stre Egale k + 10 vol.s. 

Retoucher Eventuellemsnt aveo le potentiometre ajustable R 26. ' 

Nota - Cette retouche est en gEnEral ndcessaire lors du changement du 
tube V 2 (12 AT 7). ou du klystron oscillateur. 

Si cette tension est correote t 

Verifier le courant traversant le klystron : 

- Insurer un milliampferemetre courant continu entro ^ 

klystron et son fil d'-alimentation (voir § IV, 6 pour 1 acces au sup^ 

port du klystron). . . ^ 

- Placer le contacteur MODUUTION sur la position miE. Le courant no- 
minal thEoriq.ue pour un klystron 5837 est 28 mA 

et pour un klystron 5836 est 25 mA, . 

_ En pratique si le courant est infErieur k 1 5 mA, le klystron peut 
Stre faible et n'osciller que >sur quelques plages de frequence. 

Avant de procEder k son remplacement. flH coL 

rEglages auxiliaires sent corrects (suivre 1 - indication du § IV, 7 comme 

pour le remplacement du klystron). 

IV 6 - REMPUCEMEN^ DU KLYSTRON 5836 ou 5337 (V 3) - 
' ’ Avant de procEder au dEmontage du klystron, lire attentivoment les 

renseignements ci-dessoua, en so reportant k la figure IV, 7. 

IV, 6,1 - LEmontage du klystron - 

Enlever en tirant le capuchon de protection (l )• _ 1 in +•! 

h) Enlever 1" vis (S) qui fixe le bonchon plastique (6) termimnt la ti 
S'\iletEe du conducteur du rEflecteur (ne pas toucher au bouton mol- 

c) SSyifl^lpot (11) abrltcnt le support dp klyetroa en deeeerrant 

le collier (10) k I'aide de Ir. vis (9). 

Ppbrancher le support du klvstron l, 2 U^, 

e) £2"r ld viB d/blocage (12) en utilisant la clef he.agonale inco. 

porEe h. I'appareil. • /,c\' • 

f) Enlever en devissant la baguo dft siJrrcge 1-1 57- _ 

g) PeBscr^er la via (13) de la bague de sorrage (l5) aim de liberer la 

U 



g; PeBserrer la via 
bague ir.tdfioure 



h) Tirer douc>^merxt le klystron rers l'oo:to-ricur. _ 

’i) Recuperer la .collerette de contact de grille (l6) qua doit Sire venue 

avec le klystron. 

IV. 6. 2 



• Reaontage du klystron - 
Placer la cclierctti de contact de grille (16) entre les deux bagues 



.•) 
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(I?) et (18) du klystron. 
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t) Snfoncer le klystron bien droit dans la cavite jusqu’a ce que la grille 
touche le fond de la piece (21 ) (placer la broche reperee mr le n ° 1 
ou -pir un point rouge en haut pour la comaodite du reperags). 

c) Reyisser la bague de serrage (15), la 'cague interiexire (l4) etant lib^- 
ree, comme il est indique au § IVj6J,g. 

d) Pousser la bague interieure (14) et resserrer la vis (13)._ 

e) Verifier qu'il y a contact avec le reflecteur du klystron en retirant 
doucement le houcbctti nlastique (6) de cinq niillimetres environ et sn 
1’erxfong.ant doucement : on doit sentir la grille venant se prendre sur 
la borne reflecteur. Regler si necessaire la profondeur de la grille en 
d^plaqant le bouchon nlastique (6) le long de la tige filet^e h I'aid© 
des deux ecrous (2) et (s). 

f) Serrer la •■/is (5) qui fixe le bouckon nlastique (6) au conducteur cen- 
tral de la cavi-te coaxial© . 

g) Replacer le capuchon protecteur (l ) . 

h) £nf Oncer le support (20) du klystron sur les broches en s'assurant que 
la broche aaxauee d'^m repere rouge coincide avec la broche correspon- 
dante du klystron (broche reneree par le n° 1 ou par \m point rouge). 

i) Enfoncer le capot (ll) et serrer la vis (9) du collier (10) fixant le 
gapot . 



ATTENTION - Au cours des operations de d^montage et de remontage du 
klystron, il est imperatif d'^viter tout effort lateral 
sur le tube. Les soudures verre-metal des collerettes de 
grille du klystron sent fragiles i 



IV, 7 - REGLAGES NECESSAIRES AIRES LE RSMPlACEiaNT EU KLYSTRON 5836 ou 5837 - 



IV, 7,1 - Verification des tensions - 

Il est recommand^, aussitOt apres le remplacement du klystron, 
de proc^der h la verification des tensions des Electrodes, le oontneteur 
Etant sur la position ITDLIE. Verifier surtout la polarisation d© la 
grille de commande par lapport a la cathode, polarisation qui doit 8tre 
egale ^ + 10 volts. Si on trouve une valeur diffErente, il faut retoucher 
h. I’aide du potentiometre ajustable R 26. 

D'autre part, un klystron neuf peut n'osciller que sur^certaines 
plages de frequence, la tension reflecteur doit alors §tre ajustee^afin^ 
de compenser les differences inevitables de caractEristiques d'un tube a 
I'autre. 



i)ans les oscillateurs OS 301 et OS 401 , un ensemble de potentio- 
metres (R 21 a R 24)permet de " centrer " au mieux la tension reflecteur le^| 

deux modes utilises. Eneffet, pour couvrir la gamme complete de frequen^v, ^ 

^ change ^ • 



•/ • • • 



MAI 1959/1.62 



OS 301 - OS. 401 




- 16 - 



¥' 

f 

i. 



do mode d' oscillation vors 1600 liHs pour-,l'0S,.30,1 ot vers 2700 illlz pour 1'0S401 
(uno CCJ3C et im in'/orseur sent couples necrrLiq.uGment nvoc le potontioactre 
pui ajuste 'directoraeiat la tension roflcctcur) • Les variations do tension rd- 
floctcur sont approxinativenont lee suivontes. : 

05 -301 ' (klystron ^8p7) - • ’ 



Pracj.uciico (l-JHz) 



800 



Tonsion 

■ reflootcm- (voltq) 



1 600 



280' : 




OS' 401 (klystron 5836) 






Tension 

rdflcctouT (volts) 




4,3 



270 



IVj7j2 - Monteg! a ronlisor - 

Ln fagen la plus conmodo et la plus ro.pido do verifier la 'bonsion du 
rsflecteur qst la suivonto : ' 

~ Connector un detecteur cristal largo "brndo (prir oxonplo le dotseteur 
co;ucial a cristal F4RIS0L, type's 200 )"& la ficho ,de aortio.HF de I’occillateur, 
Rclier la sortie du ddtectcur e. un oscilloscope. Placer le bontactour ilODULA- 
TION sur la position -TL. ot Ic contac.tour I^ODULATIOII de I'oliaentation sur 
-FL HTT. L'occilluteur ost alora Liodule on si^ux carre-s et, 'sur I'oscillos- 
copo, on voit apparedtro la courlo enveloppe dotoctee, c-'est-a-dire los signaux 
carres'do modulation aux-raSmes. - ' ■■■ ■ 



IV,7f3 r Roalages - 

Examiner 1' aspect do's siciaaux carrOs, tout Ic long de la gaaime do 
freciuenco de I'apparoil (SOO a 2400 et 2000, h 4^00 suivant le typo de I'oscilla- 
teur). ' ' 

Si poui’ ccrtaincs frociucncos, I’aspoct du signal est "douteux", ou 
si memo le signr-l dispnrait- compl&temont, on doit : 

~ o'aseurer d'at)ord que cos phonomenes ne soivt pas dus a in* couplagc trop 
serrs. Pour cola diminuer proijressiveaent Ic coupl-age on oxamiiiant les signaux 
detectes (bouton 4). 

- Si Ic dei-aut persiste, il y a lieu de -retoucher lo dispositii d'ajuste- 
nent de la tension riflccteur : - ■ 
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a) - Placer io caaren dc fregiicnce a ia frequence la plus basso 
(300 lIHz pour I'OS 501 ct 2000 IIHz pour I'OS 4-01 ) et rdglor 1g potontionetro 
R24 (f1 ) de :.ionierG u obtenir un ai^iel ccjt-o do forno conTCno.’oio. 

b) - Placer lo cadraa do freoucricc a Ir. froquonco la pl'os olovee du 
ler node (c’ost-a-^iro vers 1600 iiHz pour I'OS 501 ot 2700 IIHz pour I'OS 401) 
juste avant quo I'on ontendo io bruit do declonchonent du ;uicrorupte\ir de 
cl^ruigunont de node, fieglor alors Pi22 (F1 ) de noniere a obtenir vii signal carre 
de feme convenablo, 

c) - Observer 1' aspect du eigaal carre dons la goianio SOO - 1600 ou 

2000 - 2700 HHz s’uivant lo d'appro'oil et offc-ctuor quelques retouches sur 

R24 et R22 do ncuiifere a obtenir un fonctioiaioncnt satisfaisaiit sur t,oute la 
gonme. 



d) - Placer lo ccdrr.n do frdqiiciico a la frequence la plus basso du 
2knc aoda, c|e3t-a-dirc; vers 16CiO ou 2700 i2Iz suivouit lo type <‘7 oscillatoiu-, 
juste npres la position correspond.ant au declenciionent do I'inverscur de chan- 
goment do Dode et reglor le potentiometre R21 (f2) pour avoir un signal convo- 
nablo • 

o) - Placer le cadron de frequonco a la frequence la plus dlovee, vers 
2400 ou 4500 IIKz, ot roglor lo potentiomHre R25 (P2) pour obtenir un signal 
corro convcnable. 

f) - Paire varicr la frwuonco our toutc I'etendu© du second mod© do 
1600 a 2400 ou 2700 a 4300 MIIz, en obeorvnnt le oignal et fair© les retouches 
necessaires avee R21 et R23 pour obtenir des resultats aatisfaisonts our tout© 
la gai!f.ie, 

g) - Observer iiiointencuit lo coruportenient de I'oscillateur en modula- 
tion h. I’aido d ’ impulsions breves de I'ordro do 0^5 ^ 1 /us ot repeter les regla- 
ges cffectuec ci-dossus pour obtenir signal deteetd nonvcnable. 

uV,7,4 - Influence du roi.inlacoa-cnt du klystron sur la frequence - 

Le rompl?.cc.-;ien-t du klystron ne doit avoir qu'une faible influence sur 
la frequonco du gendrateur qui doit se naintenir dans les limites de 1 Tou- 
tefois, si I'on dispose d’un ondouetro precis, on pourra. verifier la frdqvioncc de 
I'cscillatei’T on pl-osiours points do la g-omo st, dvontuellcaent , etablir une 
courbe de correction. 
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LES TENSIONS CONTINUES PAR RAPPORT A LA MASSE 50NT MESUP 
AVEC UN VOLTMETRE O'iMPEDANCE D'ENTREE 100 Mfi LE CONTACTS 
DE MODULATION OE L'ALIMENTATION STABILISES TYPE SCF 200 ( 
RESPONDANTE ETANT SUR LA POSITION *ARRET MOD* LES TENSION 
ENCADREE5 D'UN CERCLE EN TRAIT CONTINU CORRESPONDENT AU: 
POSITIONS 4,5^« OU7 DU CONTACTEUR 51. LES TENSION ENCADREE 
DUN CERCLE EN TRAIT DISCONTINU CORRESPONDENT AUX POSITIONS 
OU 3 DU CONTACTEUR S1 



COMMANOE ACCESSIBLE 
, DU PANNEAU AVANT 





BROCHE 1 
PRISE J 



J' A'V 



ibre: 



LES TENSIONS CONTINUES PAR RAPPORT A LA MASSE SONT MESUREES 
AVEC UN VOLTMETRE d'iMPEDANCE d'ENTREE lOOMflLE CONTACTEUR 
DE MODULATION DE L'ALIMENTATION STABILISEE TYPE SCF 200 COR- 
RE5PONDANTE ETANT SUR LA POSITION *ARRET MOD* LES TENSIONS 
ENCADREE5 D'UN CERCLE EN TRAIT CONTINU CORRESPONDENT AUX 
POSITIONS 4,5^6 OU 7 DU CONTACTEUR 51. LtS TENSION ENCADREES 
O’UN CERCLE EN TRAIT DISCONTiNU CORRESPONDENT AUX POSITIONS 1, 2 
OU 3 DU CONTACTEUR SI 



COMMANDE ACCESSIBLE 
DU PANNEAU AVANT 
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frequence] 
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25 C8 0,22|j 



F. m I r» . 
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DE5 RESISTANCES ET DE5 CONDENSATEURS 
d'un NOMBRE QUI INDIOUE LEUR VALEUR 
•N PICOFARADS ET EVENTUELLELLEMENT 
i QUI INDIQUE LE FACTEUR DE MULTIPLICA- 



BROCHAGE DU KLYSTRON 
5836 

VUE COTE CABLAGE 



S RESISTANCES 



<=10^) 

J = 10«) 



CONST*? 



PABl,^ 



POUR LES CONDENSATEURS 



TOLERANCES NON INDIQUEES i lOJ^ 
ION INDiOUEES 1/^ w 



OSCILLATEUR 

2000_4300MHz 



>EM UFIXE 



TYPE OS 401 
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MONTAGE DU KLYSTRON 




